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Formularz nr KL/F38
Obowigzuje od 26.11.20609

Labotest
Lahoratorivm Analiz

Fizykochemicznych

Sprawozdanie z badan
Nr 172572015

Marel Kozicki

87-100 Torui
M. Sklodowsliei-Curie 61-67

tel. 056 619 53 01

fax. 056 619 55 02 Literg A cznaczono badania zamieszezone w zakresic akredytacji nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

{wydanic 8 z dnia 13.03.2015).

biuro(flabotest.com.pl

arus Iabotestcon ol Zleceniodawea Gmina Bodzandéw
A(lre_s.zleceniociawucy | 09-470 Bodzanow ul. Bankowa 7
Nr umowy /zlecenia | Umowa RI.272.30.20135
Identyfikacja probek kod problki 3449/15
Przedmiot badan woda pitna przeznaczona do spozycia dla ludzi
Makolin 17 Gospodarstwo Rolne Weronika Salata
TN Obiekt badan - kran w kuchni
e Data poboru prébek 24.09.2015
?jg%% Data dostarczenia probki nie dotyczy

AXAEDYTACH

Poboru dokonal / wg normy : mer Piotr Pacholezyk / PN-ISO 5667-5:2003 (A)

Data rozpoczecia badan 24.09.2015

Data zakonczenia badan ' 06.10.2015

Data sporzadzenia
_sprawozdania 1 07.10.2015

Sprawozdanie sporzadzila mgr inz. Elzbieta Drazkowska

Labotest
Sprawozdanie z badan
nr 1725/2015
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Wyniki analizy
S Wynik£0 s
B L e R L I RS ol L miepewnodé® e
Lp. | Badany parametr Tdentyfikacja metody. | Jednostka |- 3449/15° ‘dopuszezalna’
‘ PN-EN ISO
1 pH' 10523:2012 pH 72404 6,5-9.5
Przewodnose
elektryczna wlasciwa _
2 @50’ PN-EN 27888:1999 uS/cm 710+ 36 2500
3 Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 NTU 0,65+ 0,10 1
PN-EN ISO
4 Barwa 7887:2012 mg Pt/t S5&1
5 Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 Mg s/ | <0,05 0,50
PN-EN IS0
6 Mangan 15586:2005 Lg /1 <5,0 50
17 | Zelazo PN-1S© 6332:2001 g /1 61+ 8 200
PB-14 Edycja 1
8 Smak z dnia 07.07.2008 TFN <]
PB-14 Edycja 1
9 | Zapach z dnia 07.07.2008 TON | <]

* wartosé dopuszczalna — okreslona na podstawic: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie j

przeznaczong] do spozycia przez ludzi {(Dz. U. Nr 81, poz. 417) oraz Rozporzadzenia Minisira Zdrowia z dnia 20 kw

akosei wody
ietnia 2010 1.

zmienigjacego rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia dia ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466}
— temperatura pormiara 13,4°C
—¥23 — temperatura pomiaru 13.4°C; korekta za pomocy urzgdzenia do kompensacii wplywu temperatury
- Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy wspélezynniku rozszerzenia k=2 i poziomic ufnosci 95%

G T T

Labotest

Kiemwn(ﬁ(/ Aoratorism
mygr Joarnpd-Sblblowska

Osoba autoryzujgea 17 555 7N SUROOWSRG

R

Niniejsze sprawozdanie z badan odnosi si¢ wylgeznie do badanej prébki.
Sprawozdanie bez pisemne] zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczgj, jak w calogei.

Koniec sprawozdania z badan

{abotest

Sprawozdanie z badan

ar 1723/2015
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIGLOGICZNA
w TORUNIY

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun
tel. 56 622 5029, 622 33 12, 638 62 36; fax 56 62 222 47
e-mail psse.torun{@dpis.gov.pl; www . torun.psse.gov.pl

Torun, dnia 25.09.2015r.

Sprawozdanie z badan Nr 1676/5/HK/2015

do ziecenia Nr V/S/AHK/2015 z daia 12,001,201 5r,

Nazwa i adres klienta: Labotest - Laboratorinm Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki,
ul. Marii Skdodowskiej-Curie 61-67, 87-100 Torun
Probkobicrca: Zleceniodawea
Probka wody do spozycia: pobrana zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (certyfikat akredytacijt Nr AB 894)
Data pobrania/przyjecia prébki do badan: 24.09.2015r 7 24.09.2015r
Migjsce pobrania probki wody: prébka wody Nr 3449/15
Data rozpoczecia/data zakonczenia badania: 24.09.2015¢/25.09.2015r

Stan probki w chwili przyjecia: bez zastrzezen Strona §/1
Lp. parametr oznaczany meteda badania J edn.osftka wynik badania (i01)11S2CZiI£11a
miary wartose
Balkterie grupy coli
1. |- liczba bakterii w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1: 2014 ¥ Jtk 0 0

[metoda FM)]

Escherichia coli
- liczba bakterii w 100 ml wody | PN-EN ISO 9308-1: 2014 M jtk 0 0
[metoda FM]

I

itk — jednestki twerzace kolonie
Metody badan oznaczone [Y] w tym sprawozdanin sy zamieszezone w zakresie akredytacji Nr AB 383 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Podsumowanie wynikow badan
do sprawozdania Nr 1676/S/HI/2015
Skiad bakteriologiczny badanej wody jest zgodny z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (DzU Nr 61, poz. 417)
ze zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 r. {(DzU Nr 72, poz. 466)

{Zgodnodé z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikdw badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi)
Dodatkowe informacje:

koniec sprawozdania z badan
A

. . I
Sprawozdanie autoryzowal: asystent Anna Magdzidska ... J !y G

Niniejsze sprawozdanie z badan odnosi si¢ wylgeznie do badanej prébki. -
Sprawoezdanie bez pisemnef zgody laboratorivm nie moZe byé powielane inaczej, jak tylko w calodei. ™
W przypadkn dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium nie ponosi odpowiedziainodei za etap pobrania i transportu probel

g’g g gﬁ,\ ) Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
B St Sekeja Badania Srodowiska Komunalnego
Pt TR ' ui. Kopernika 9; 87-100 Torun

tel. 56 653 93 76 do 78, fax 56 65393 78 e-mail: lab-hk@torun.psse.gov.pl

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583 wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN 1SQO/IEC-17025:2003
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